
 
DIVISION DE PARIS 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

 

 www.asn.fr 
 10, rue Crillon • 75194 Paris cedex 04 
 Téléphone 01 71 28 44 02 • Fax 01 71 28 46 02 

   Paris, le 23 juin 2014
 

N/Réf. : CODEP-PRS-2014-029318 Monsieur le directeur 
  Groupe Hospitalier Saint Louis - Lariboisière -

Fernand Widal 
1, avenue Claude-Vellefaux 
75010 PARIS 
 

  

 
Objet :  Inspection sur le thème de la radioprotection  
 Installation : service de radiothérapie – accélérateur Varian Clinac iX 
 Identifiant de la visite : INSNP-PRS-2014-1374 
 
 
Monsieur,  
 
L’Autorité de Sûreté Nucléaire, en charge du contrôle de la radioprotection en France, est représentée à l’échelon 
local en Ile-de-France par la Division de Paris. 
 
Dans le cadre de ses attributions, la Division de Paris a procédé à une inspection en vue de la mise en service de 
l’accélérateur Varian Clinac iX sur le thème de la radioprotection des travailleurs de votre service de 
radiothérapie, le 17 juin 2014. 
 
J’ai l’honneur de vous communiquer ci-dessous la synthèse de l’inspection ainsi que les principales demandes et 
observations qui en résultent. 
 
Synthèse de l’inspection
 
La visite de mise en service a porté sur la vérification des conditions d’installation, vis à vis de la radioprotection 
des travailleurs, du nouvel accélérateur de particules, le Varian Clinac iX, qui équipe votre établissement.  
 
Les inspecteurs ont rencontré la responsable de l’unité de physique médicale, la personne compétente en 
radioprotection. Le chef du service de radiothérapie a assisté à l’introduction et à la synthèse de l’inspection. 
 
Des éléments figurant au dossier de demande d’autorisation ont été examinés in situ. Lors de ces contrôles, les 
inspecteurs étaient accompagnés par la responsable de l’unité de physique médicale et par la personne 
compétente en radioprotection. 
 
Des systèmes de sécurité, de signalisation et de communication ont été contrôlés et des mesures d’irradiation ont 
été réalisées au niveau du bunker, des locaux attenants ainsi qu’à l’extérieur du bâtiment et au niveau de l’étage 
supérieur, le bâtiment n’ayant pas d’étage inférieur. 
 
Il ressort de cette visite que le zonage présenté dans le dossier de demande d’autorisation pour cet accélérateur 
est recevable, bien que des documents complémentaires soient nécessaires afin de finaliser l’instruction. Ceci a 
fait l’objet d’une information de l’équipe rencontrée lors de l’inspection.  
Une demande de compléments sera adressée dans ce sens au titulaire demandeur de l’autorisation. 
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A. Demandes d’actions correctives 
 

Sans objet 
 
 
B. Compléments d’information 
 

Sans objet 
 
 

C. Observations 
 

Sans objet 
 
 
 
 

 
 
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée. 
 
 
 
 
 

SIGNEE PAR : D. RUEL
 
 
 
 

 
  


